
Peak position and Transmittance 

Ag2C2O4 CAS#534-16-7 silver oxalate 

Date Feb 18 2013 

Operator R.Y.A. 

Equipment Spectrum GX (Perkin Elmer) 

Resolution 4.00 cm-1 

Sample solid powder 

Method ATR 

521.2 89.6 

774.1 79.3 

1306.2 88.1 

1567.1 92.9 

70

75

80

85

90

95

100

105

40080012001600200024002800320036004000

%T

wave number [cm-1]

O

O

O

OAg

Ag

emg
タイプライターテキスト
産業技術総合研究所　高エネルギー物質研究グループ高エネルギー物質のスペクトルDB　ＩＲ

emg
テキストボックス

../../../index.htm
../raman_contents.htm
http://www.aist.go.jp/
../../../INFOMATION/Equipment/SpGX.html



